MANUAL DEL USUARIO

Alecto ACB-100

INTRODUCCION

El monitor de presion arterial Alecto
ACB-100 se ha disefiado para medir
facilmente y con precision su presion
arterial.

Al revisar regularmente su presion arte-
rial en casa, puede proporcionar a su
doctor informacién valiosa real diaria-
mente acerca de su presion arterial.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
Este producto cumple con los requisi-

tos de la Directiva Europea 93/42/CEE
(Directiva de equipos médicos).

Ce0123

Puede consultar la declaracién de con-
formidad en la pagina web
WWW.ALECTO.NL
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VALORES ESTANDAR

Dependiendo de la persona y la situa-
cion, la presion arterial normal es:

» valor mas bajo (DIA): <90

» valor mas alto (SYS): < 140

En caso de sufrir ‘hipertension ligera’, la
presion arterial es:

» valor mas bajo (DIA): 90-110

» valor mas alto (SYS): 140-180

En caso de sufrir ‘hipertension seria’, la
presion arterial es:

» valor mas bajo (DIA): >110

» valor mas alto (SYS): >180

Durante todo el dia, nuestra presion
arterial esta experimentando cambios
continuamente. Por la mafiana se eleva
y, al final de la mafana disminuye de
nuevo. Por la tarde nuestra presién arte-
rial se eleva de nuevo, al tiempo que se
asienta en un nivel bajo en la noche. Es
por esto que las medidas pueden variar
cuando se toman en diferentes momen-

tos del dia.
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IMPORTANTE

» Este producto esta disefiado sélo
para uso doméstico y para ser utili-
zado por adultos.

Mantenga el aparato y las baterias

fuera del alcance de los nifios.

* Las personas que sufren de arritmia
cardiaca, constriccion vascular, arte-
riosclerosis (endurecimiento de las
arterias) en las extremidades supe-
riores o inferiores, los pacientes con
diabetes y con marcapasos deben
consultar a su médico antes de
medir su presion arterial, ya que en
estos casos los valores de medicion
pueden ser diferentes.

» Siva a someterse a un tratamiento
médico o si esta tomando medica-
mentos, le recomendamos que con-
sulte siempre a su médico en caso
de duda.

» El uso de este monitor de presion
arterial no debe ser considerado
como sustituto de una consulta con
su doctor.
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FUENTE DE ALIMENTACION

Baterias:

1. Retire la tapa del compartimiento
de la bateria en la parte inferior del
monitor de presion arterial.

2. Inserte 4 pilas AAde 1,5V de acuer-
do con la polaridad correcta (ver las
marcas del interior del compartimien-
to de la bateria).

Debido a la posibilidad de que la
tensioén sea insuficiente, nunca
instale baterias recargables.

3. Coloque de nuevo la tapa del compar-
timiento de la bateria en el monitor de
presion arterial.

Baterias no incluidas

Cambie las baterias tan pronto como el
simbolo £ aparezca en la pantalla, o
cuando al pulsar el botén 0/1, el aparato
no responda. Cambie siempre todas las
pilas a la vez.

Le recomendamos retirar las baterias
del monitor de presion arterial cuando
no utilice el ACB-100 durante un largo
periodo de tiempo (> 2 meses).
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No se limite a tirar a la basu-

ra las pilas vacias o agotadas, Ef
entréguelas en su almacén local

de desechos quimicos. _—

Adaptador de corriente:
La parte posterior de este monitor de
presion arterial esta equipada con una
conexion para un adaptador de corriente
con las siguientes especificaciones:
entrada: 230V CA 50Hz
Salida 6V CC 600mA - —>—+
(jjatencion: el exterior es + 1)
El adaptador de corriente no esta incluido.

BRAZALETE

Conexidén al monitor de
presion arterial:

Conecte el brazalete al
monitor de presion arterial
seguin se muestra en la
imagen a continuacion.

Colocacion en el brazo:
1. Coloque el brazalete
en frente de usted de la
siguiente manera:
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2. Retire la ropa o enrolle la manga para
exponer el brazo izquierdo y deslice el
brazalete alrededor del brazo izquier-

do hasta aprox. 2 0 3 cm
por encima del codo. El

tubo flexible debe salir del
manguito en el interior de
la articulacion del codo.

3. Coloque el brazalete en
el brazo y apriete con la
cinta de Velcro (no debe
apretar excesivamente).

Directrices para la toma de medidas

precisas:

* Tome siempre las medidas a la misma
hora del dia (preferiblemente en la
manana) y en las mismas condiciones.

* Nunca tome mediciones en menos de
media hora después de beber café, té
o después de fumar un cigarro.

* Reldjese y siéntese durante las medi-
ciones, no hable ni se mueva. Debe
relajar el brazo y lo ponerlo en frente
de usted con el pufio a la altura de su
corazon.

MEDICION
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» Espere aprox. 3 minutos antes de
tomar la siguiente medicion.

* Retire las prendas ajustadas y los
objetos que impidan una [ ™\
correcta circulacion san- ¢
guinea.

Tomar una medicion:

Atencion: puede interrumpir la medicién

en cualquier momento pulsando el boton

0/I. EI ACB-100 se apagara al instante y

el brazalete se desinflara.

1. Pulse el boton 0/l para encender el
ACB-100.

2. La bomba incorporada comenzara
a presurizar el manguito. Es posible
que la bomba se encienda una o dos
veces para acumular un poco mas de
presion.

3. Tan pronto como se alcance la pre-
sion deseada, la bomba se detendra,
mientras que el brazalete se desinfla
poco a poco;

« mientras se desinfla, se miden
la presion arterial y la frecuencia
cardiaca

« Una vez finalizada la medicioén,
la pantalla
mostrara
la presion
arterial
(Tanto la presion arterial sistélica
como diastolica) y la frecuencia
cardiaca, mientras que el manguito
se desinfla completamente
« la presion arterial medida y la
frecuencia cardiaca se almacenan
automaticamente en la memoria
4. La ACB-100 se apagara automatica-
mente después de 3 minutos, puede
apagar el ACB-100 mas rapido pul-
sando el botén 0/1.

{ {11 —Presion sistdlica
5 S —Presion diastolica
*® 18] —Frecuencia cardiaca

MEMORIA

Cada medicién se almacena automa-
ticamente en la memoria. La memoria
tiene una capacidad de 90 mediciones.
Cuando la memoria esté llena, cada
nueva medicion borrara la medicién mas
antigua almacenada.

Revision de la memoria:

* Pulse el boton M.para visualizar el
promedio de las ultimas 3 medicio-
nes.

* Pulse de nuevo el boton M., “01”
aparecera seguido de los resultados
de la ultima medicién.

* Pulse de nuevo el botéon M., “02”
aparecera seguido de los resultados
de la segunda ultima medicion.

* Repita este procedimiento para ver
todas las mediciones anteriores.

Borrado de la memoria:

* Asegurese de encender el
ACB-100.

* Mantenga pulsado el boton
M durante aprox. 5 segundos
hasta que aparezca ‘CLr’ en la pan-
talla. A continuacion, se eliminaran
todas las mediciones almacenadas
en la memoria.
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POSIBLES PROBLEMAS Y
SOLUCIONES

No hay reaccioén al encender el

ACB-100:

» ¢ Estan las pilas agotadas o mal ins-
taladas? Reemplacelas o insértelas
correctamente.

Aparece “Err” en la pantalla:

* No ha sido posible presurizar el bra-
zalete. Verifique si esta flojo y com-
pruebe la conexion entre el monitor
del brazalete y el monitor de presion
arterial.

» El aire se escapa demasiado rapido.
Si esto ocurre repetidamente, ponga-
se en contacto con el departamento
de servicio de Alecto.

» Se ha detectado movimiento durante
la medicion. Por favor, no se mueva
durante la medicion.

» Hay sefales de interferencia cerca
del ACB-100. Retire cualquier fuente
de interferencia, tales como teléfo-
nos moviles.
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ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie el exterior de la unidad con un
pafio humedo y suave.

Las manchas en el brazalete pueden ser
retiradas cuidadosamente con un pafio
humedo. El brazalete no se puede lavar
ni limpiar quimicamente. Aimacene el
producto en un lugar no expuesto a la luz
solar directa o humedad elevada.

» Valor de medicioén incorrecto. El bra-
zalete se ha colocado de forma inco-
rrecta. Vuelva a colocar el brazalete.

* EIACB-100 se esta utilizando de
manera incorrecta, por ejemplo, lo
esta utilizando un nifo.

El ACB-100 solo es adecuado para
la medicion de la presién arterial en
adultos.

Si todavia no es posible medir la presion
arterial, por favor, péongase en contac-
to con el departamento de servicio de
Alecto. Nunca desmonte el monitor de
presion arterial, bajo ninguna circunstan-
cia.

Tenga en cuenta que el hecho de que
no pueda leer mediciones puede deber-
se también a la condicion fisica de la
persona. En este caso, por favor, con-
sulte a su médico.
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GARANTIA

Para el monitor de presion arterial
Alecto ACB-100 tiene una garantia de
24 meses a partir de la fecha de compra.
Durante este periodo, garantizamos

la reparacion gratuita de los defectos
causados por errores materiales y mano
de obra. Cualquier dafio sera sometido a
la evaluacion final del importador.

COMO UTILIZAR LA GARANTIA:

Si nota cualquier defecto, consulte
primero el manual del usuario. Por favor,
poéngase en contacto con el proveedor
de este monitor de presion sanguinea o
pongase en contacto con el servicio al
cliente de Alecto a través del sitio web
www.alecto.nl

LA GARANTIA QUEDARA NULAY SIN
VALOR EN LOS SIGUIENTES CASOS:
En caso de uso indebido, conexiones
incorrectas, baterias instaladas de
forma incorrecta o que tengan fugas (si
procede), el uso de piezas o accesorios
no originales, negligencia y defectos
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ESPECIFICACIONES

Modelo:
Alecto ACB-100

Fabricante:

Honsun (Nantong) Co., Ltd
Address: No 8, Tongxing Road,
Economic & Technical Development
Area, Nantong City, Jiangsu, P.R.CHINA

ec [rer]| REPRESENTANTE EN LA
UNION EUROPEA:
SHANGHAI INTERNATIONAL
HOLDING CORP. GmbH (Europe)
Address: Eiffestrasse 80, 20537
Hamburg, Germany

Principio operativo:
Método de medicion oscilométrico

Alcance de medicién:
20-280 mm Hg (presién arterial)
40 - 195 pulsos / min (frecuencia car-
diaca)
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causados por humedad, incendios,

inundaciones, tormentas o desastres
naturales.

En caso de modificaciones y/o
reparaciones no autorizadas realizadas
por terceros. En caso de transporte
incorrecto del dispositivo, sin el embalaje
adecuado, y cuando el dispositivo no se
acomparie de esta tarjeta de garantia 'y
el comprobante de compra.

Toda responsabilidad ulterior,
especialmente en relacién con los dafios
indirectos, queda excluida.

Precision:
+ 3 mmHg (presién del brazalete)
+ 5 % (latidos del corazon)
(dependiendo de la temperatura y la
humedad)

Brazalete:
Circunferencia del brazo: 22-32 cm
Alimentacion:
Baterias: 4 de 1,5V; AA, Alcalinas
Adaptador CC 6V 600 mA =—>—+

Duracion de bateria:
Hasta aprox. 300 mediciones

Temperatura ambiente, humedad y
presion del aire:

Uso: +10°C a +40°C

<85 % de humedad
700 hPa - 1060 hPa

Almacenamiento: -20°C a +50°C

<85 % de humedad
500 hPa - 1060 hPa

Dimensiones:
120 mm (D) x 85 mm (W) x 65 mm (H)

Peso:
220 gr (sin bateria ni brazalete)

‘T Proteccion frente a la humedad

Tipo BF

Aledo

Service @ Help
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f} WWW.ALECTO.NL

\ HSC

SERVICE@ALECTO.NL

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085

Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiélaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
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